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DEUTSCH

Verwendungszweck
Concentrated Washing Solution 3 ist eine Waschlösung zur Verwendung mit AX-4060 oder 
AI-4510, die zur qualitativen, semi-quantitativen bzw. quantitativen Messung verschiedener 
physiologischer Marker im Urin dienen. 
Nur für den Einsatz in der In-vitro-Diagnostik und den professionellen Einsatz.

Zusammensetzung
Natriumphosphat tribasisch, 0,2% (CAS-Nr. 7601-54-9)
Polyoxyethylenalkyl(12-14)ether, 1% (CAS-Nr. 84133-50-6)

Verwendung
Die konzentrierte Lösung zum Gebrauch in einem Verhältnis von 1:9 mit deionisiertem Wasser 
auflösen (1 Teil konzentrierte Lösung mit 9 Teilen deionisiertem Wasser).
Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Analysegeräts vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Vorsicht
1. Nach der Verdünnung können Pilze und/oder Bakterien in der Lösung wachsen. Verwenden 

Sie die verdünnte Waschlösung innerhalb von 15 Tagen nach der Verdünnung.
2. Verwenden Sie die Waschlösung innerhalb des Verfallsdatums. Bei unsachgemäßer Lagerung 

werden keine ausreichenden Leistungen erbracht, auch wenn das Verfallsdatum noch nicht 
abgelaufen ist.

3. Vermeiden Sie bei der Lagerung direkte Sonneneinstrahlung.
4. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Leitungswasser ausspülen. Suchen Sie ggf. 

einen Arzt auf.
5. Dieses Produkt ist eine alkalische Waschlösung. NICHT trinken. Tragen Sie zur Sicherheit vor 

der Anwendung Schutzhandschuhe.

Entsorgung biologisch gefährlicher Abfälle
Entsorgen Sie flüssige Abfälle gemäß Ihren Vorschriften für biologisch gefährlichen Abfall.

Lagerung und Stabilität
1. Lagerung

Bei Raumtemperatur lagern (1 - 30 °C).
2. Verfallsdatum

Auf dem Flaschenetikett und der Umverpackung aufgedruckt.

Im Lieferumfang enthaltene Materialien
Concentrated Washing Solution 3   1 l × 5 Flaschen

Erforderliche, aber nicht im Lieferumfang enthaltene 
Materialien
Proberöhrchen (zur Verwendung mit AI-4510)

Concentrated Washing Solution 3

Lesen Sie diese Packungsbeilage vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. 
Bewahren Sie sie griffbereit zum späteren Nachschlagen auf.
Wenn ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist oder 
hätte auftreten können, melden Sie dies bitte dem Hersteller - direkt oder durch den 
bevollmächtigten Vertreter - und Ihrer Aufsichtsbehörde vor Ort.
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